Załącznik nr 1do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

	Lp
	        Asortyment
	Ilość


	cena jedn. 

netto


	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto
	Producent/

nazwa

	1. 
	Soczewki wenątrzgałkowe dwuwypukła


	2130 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Materiał wiskoelstyczny


	2130 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Jałowy zestaw operacyjny do fakoemulsyfikacji zaćmy


	2130 zestawów
	
	
	
	
	

	4.
	Jałowy zestaw operacyjny do witrektomii


	90 zestawów
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA  (NETTO)
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DO OCENY (BRUTTO)
	


Wymagania:

Poz. 1. Soczewka wewnątrzgałkowa:

· dwuwypukła z asferyczną tylną powierzchnią, 

· jednoczęściowa, 

· akrylowa, 

· hydrofobowa, 

· posiadająca filtr światła UV i filtr światła niebieskiego o stopniu uwodnienia  0,3%. 

· Współczynnik refrakcji 1,55

· Średnica optyczna 6.0 mm, długość całkowitą 13.0mm 

· Zakres dioptrażu od +6.0 do + 30.0

W przypadku soczewek nie zawierających jednorazowego injectora do implantacji Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dwóch zestawów implantacyjnych wielorazowego użytku

Poz. 2. Materiał wiskoelastyczny:

· Zestaw wiskoelastyków w dwóch ampułkostrzykawkach z różnymi substancjami w jałowym blistrze 

· Wiskoelastyk dyspersyjny 4% chondroitynosiarczan sodu i 3% hialuroan sodu o pojemności 0,35 ml oraz wiskoelastyk kohezyjny 1% hialuronian sodu o pojemności  0,40 ml.

Poz. 3. Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem 

-1 nóż do otwarcia komory przedniej typu slit 2,8 mm

-1 nóż do wykonania portów bocznych typu side port 1,2 mm

-1 tip do głowicy ultradźwiękowej 0.9 mm zagięty

-1 osłonka na tipa z komorą testową

-1 obłożenie stolika narzędziowego 140 cm x 140 cm

-1 obłożenie pacjenta z folią i  workiem odpływowym 140 cm x 160 cm

-2 obłożenia poręczy fotela

-2 fartuchy operacyjne „L”

-1 prześcieradło  110 cm x 150 cm

-1 ocznik z przylepcami

-2 opatrunki oczne

-1 sączki

-6 mikrogąbki

-10 gaziki 5 cm X 5 cm

-1 kaniula do hydrodysekcji 27G

-1 kaniula do hydrodysekcji 25G

-2 kaniule do irygacji 27G

-2 igły 19G25

-1 strzykawka 10ml

-1 strzykawka 3ml

-1 strzykawka 5ml

-3 ręczniki papierowe

-1 kieliszek 60ml

-1 pojemnik plastikowy 25cmx13cmx5 cm

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji

Poz. 4. Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury WITREKTOMII  z nożem do 5000 cięć: 20G

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem 

-1 pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min 

-1 oświetlacz  20G  

 -1  linia ekstruzyjna 

-1 nóż grotowy do sklerotomii typu V-lance 20G

-1 kaniula infuzyjna 

-3 zatyczki skleralne 20G

-3 zatyczki skleralne 19G

-1 worek na panel przedni 

-1 3-drożny zawór odcinający 

-1 zestaw do kroplówki 

-1 strzykawka 20ml



-1 osłona tacy narzędziowej            

-1 kaniula infuzyjna do oleju silikonowego 20G

-1 sonda do lasera 20G  kompatybilna z oferowanym sprzętem

-1 pęseta do usuwania ILM 20G

-1 zestaw do podawania / odsysania oleju silikonowego

-1 kaniula z silikonową końcówką 20G

-1 obłożenie stolika instrum.który jest jednocześnie opakowaniem zestawu140 x140

-1 obłożenie pacjęta 140x160 z dwoma workami odciekowymi  i mostkiem

-1 osłonka plastikowa  na oko

-1 kieliszek 60ml 

-1 zestaw sączków odprowadzających płyn do worka             

-2  fartuch Large 

- 3 ręcznik

-1  ocznik owalny

-5 gaziki 8x8 cm

-1  przylepce 2,5 x13 cm

-2  strzykawka 20 CC

-2 strzykawka 3CC

-1 strzykawka 5CC

-2 strzykawka 1CC

-2 kaniule 27G 

-6 mikrogąbki spongostanowe na rekojeści 

-1 gąbka do czyszczenia narzędzi

-2 mankiety na fotel operatora,

- 1 miska plastikowa o wymiarach 25 x 13 x 5cm

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji. Do czasu wyprodukowania ( maks.6 tyg. od daty złożenia zamówienia) zestawów jednorazowych, jałowych, zbiorowo zapakowanych, materiałów i akcesoriów niezbędnych do witrektomii Wykonawca zapewni dostawę zestawów zastępczych o przybliżonym składzie.

APARAT DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

	Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
	

	Producent, podać pełną nazwę i adres
	

	Rok produkcji :
	

	l.p.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	TAK/NIE

	1.
	Głowica z  4 – kryształowym elementem piezoelektrycznym


	

	2.
	Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi ( oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy)
	

	3.
	Tryb fako pulsacyjnego do minimum 100 pulsów / sek.


	

	4.
	Podciśnienie przy I / A do min. 600 mmHg


	

	5.
	Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst
	

	6.
	W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej
	

	7.
	Diatermia zintegrowana z aparatem
	

	8.
	Refluks
	

	9.
	Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli
	

	10.
	Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki
	

	11.
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości 
	

	12.
	Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdną
	

	13.
	Tipy do fakoemulsyfikacji o średnicy 0,9 mm lub mniejszej – tzw. mirotipy
	

	14.
	Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min. 600 mmHg
	

	15.
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty)
	

	16.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	

	17.
	Zasilanie 220 – 240 v / 50 – 60 Hz
	

	18.
	Klasa ochronności I
	

	19.
	Instrukcja w języku polskim
	

	20.
	Napęd pneumatyczny noża do witrektomii
	

	21.
	Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością do co najmniej 700 cięć / min.
	

	22.
	Komunikaty na ekranie  urządzenia w języku polskim
	

	23.
	Potwierdzenie wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r)
	


· Aparat po okresie 3 lat przechodzi na własność szpitala

· Aparat nie może być starszy niż 3 lata - rok produkcji od 2007r. 

Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy

	1
	Konsola aparatu
	1 szt.

	2
	Przełącznik nożny
	1 szt.

	3
	Pilot
	1 szt.

	4
	Pokrowiec na sprzęt
	1 szt.

	5
	Instrukcja obsługi
	1 szt.

	6
	Głowice ultradźwiękowe
	3 szt. 

	7
	Końcówki do Irygacji / Aspiracji bimanualne
	2 szt.

	8
	Noże do witrektomii przedniej
	6 szt.

	9
	Pęseta diatermiczna prosta
	2 szt.

	10
	Kabel do diatermii
	2 szt.

	11
	Karta pamięci
	1 szt.

	12
	Kluczyk metalowy do odkręcania tipów
	2 szt.


Konfiguracja aparatu do witrektomii i fakoemulsyfikacji

	1
	Konsola aparatu
	1 szt.

	2
	Przełącznik nożny
	1 szt.

	3
	Przewód sprężonego powietrza
	1 szt.

	4
	Instrukcja obsługi
	1 szt.

	5
	Pokrowiec na aparat
	1 szt.

	6
	Pilot zdalnego sterowania
	1 szt.

	7
	Głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji
	1 szt.

	8
	Końcówki do Irygacji / Aspiracji bimanualne
	1 szt.

	9
	Noże do witrektomii przedniej
	6 szt.

	10
	Pęseta diatermiczna prosta
	1 szt.

	11
	Kabel do diatermii
	2 szt.

	12
	Głowica ultradźwiękowa do fakofragmentacji
	1 szt.

	13
	Filtr do lasera kompatybilny z oferowanym urządzeniem

do mikroskopu firmy Zeiss
	1 szt.

	14
	Kluczyk metalowy do odkręcania tipów
	1 szt.

	15
	Końcówka punktowa do diatermii -23Ga 
	10 szt.


APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI  -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Pełna nazwa urządzenia, typ lub model


	

	Producent, podać pełną nazwę i adres


	

	Rok produkcji : min. 2010r.


	

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK / NIE



	A                                                             Witrektomia



	1. Pneumatyczny napęd noża


	TAK
	

	2. Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego


	TAK
	

	3. Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.)


	 100-5000


	

	4. Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. 

czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego


	TAK
	

	5. Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg)


	 0-650 


	

	6. Możliwość pracy z nożem 20, 23 i 25 Ga


	TAK
	

	7. Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego 
	TAK
	

	B                                                       Pompa aspiracyjna

	1. Rodzaj pompy roboczej
	Venturi


	

	2. Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga


	TAK
	

	C                                                      Oświetlacz światłowodowy

	1. Ksenonowe źródło światła


	TAK
	

	2. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu


	TAK
	

	3.  4 porty oświetlenia 


	TAK
	

	4. Niezależne włączanie i regulacja natężenia


	TAK
	

	5. Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego


	TAK
	

	C                                                      Moduł do fakoemulsyfikacji



	1. Częstotliwość pracy głowicy (kHz)
	32 - 44
	

	2. Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę


	TAK
	

	3. Możliwość regulacji przepływu


	TAK
	

	D                                                        Fakofragmentacja



	1. Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji
	                  TAK
	

	E                                                           Laser



	1. Wbudowany laser 532nm
	TAK
	

	2. Zakres mocy (mW)
	30-2000
	

	F                                                 Pozostałe funkcje



	1. Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek 


	                  TAK
	

	2. Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu


	TAK
	

	3. Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną 


	TAK
	

	4. Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego


	TAK
	

	5. Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu


	TAK
	

	6. Diatermia bipolarna z możliwością liniowej
kontroli z przełącznika nożnego


	TAK
	

	7. Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) (mmHg)


	0-120
	

	8. Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)


	TAK
	

	9. Reflux  - możliwość liniowej kontroli


	TAK
	

	10. Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii)
	TAK
	

	11. Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym


	TAK
	

	12. Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków


	TAK
	

	13. Sterowanie bezprzewodowe


	TAK
	

	14. Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe
	TAK
	


Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚwiadczenie

My, niżej podpisani 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
______________, dnia ____________2010 r.

                                                                               _____________________________

                                                                  

                podpis osoby(osób uprawnionej(ych)

                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Tekst jednolity Dz. U. z  2010r. nr 113 poz. 759)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1)
spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 

Art. 22. 

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania;

2)
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Art. 24. 

1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1)
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępo​wania;

3)
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Miejsce i data ……………………..

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)   

…………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub   osób   uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

Załącznik nr 4 do SIWZ

OFERTA  

pieczęć nagłówkowa

Wykonawcy






                Szpital Wojewódzki  w Łomży





18 - 404  Łomża








Al. Piłsudskiego 11

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiału wiskoelastycznego, jałowych zestawów operacyjnych wraz z użyczeniem aparatów do fakoemulsyfikacji zaćmy i do witrektomii tylnej i przedniej, oferujemy wykonanie dostawy objętej postępowaniem na cenę brutto PLN:

..............................................

słownie : ..................................................................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie ustalonym przez  Zamawiającego.

Termin płatności – 30 dni

Wadium w kwocie .................... PLN zostało wniesione do dnia ............ .11.2010 r., do godz. 9.00 w formie................................................................................................................................

Załącznikami  do niniejszej oferty są :


1)...................................................................................


2)...................................................................................

3)...................................................................................    itd.


data: ............................





podpisano: ...................................


        






          (upełnomocniony przedstawiciel )

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ...................................... pomiędzy :

....................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

NIP: 





Kapitał spółki:

zwanym dalej Sprzedającym
a Szpitalem Wojewódzkim w Łomży , Al. Piłsudskiego 11

NR  KRS  0000024716,  NIP  718-16-89-321

reprezentowanym przez

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej Kupującym
& 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiału wiskoelastycznego, jałowych zestawów operacyjnych wraz z użyczeniem aparatów do fakoemulsyfikacji zaćmy i do witrektomii tylnej i przedniej  na podstawie złożonej oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto ................................ .

& 2 

1.  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do Magazynu Kupującego w odpowiednich opakowaniach transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2.  Dostawa przedmiotu umowy następować będzie w zależności od potrzeb  na podstawie złożonego telefonicznie bądź pisemnego zamówienia przez Kupującego w ciągu 5 dni roboczych. Dostawy nadzwyczajne w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

3.  Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez strony w trakcie realizacji zamówienia.
4.  Soczewki wewnątrzgałkowe, materiał wiskoelastycznego, jałowe zestawy operacyjne, będące przedmiotem umowy posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego towaru minimum 1 rok od daty dostarczenia.

5.  W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Sprzedający, w ciągu 5 dni dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a gdy tego nie wykona, Kupujący uzna reklamację za uwzględnioną i nie zapłaci za tę partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Sprzedającego do odszkodowania . 

6. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie. 

7. Nie wypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj., nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizację dostaw, a także istotne uchybienia w zakresie jakości dostarczonych wyrobów lub ich terminów ważności - dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych po uprzednim wezwaniu Sprzedającego do podjęcia realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.

& 3 

1.  Kupujący  zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1. 

2.  Zapłata nastąpi w złotych polskich.

3.  Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni  licząc od daty otrzymania faktury VAT i otrzymania zamówionej całości.

4.  Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Kupującego.

5.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych).

6.  Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy.

7.  Sprzedający gwarantuje niezmienność cen do końca trwania umowy. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy) z wyjątkiem:
a) obniżenia cen towaru o  procent zmiany ceny

b) zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar  spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany

c) zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku 

8. Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego.

& 4

1.  Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne za zwłokę:

1)  w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki

2)  w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 0,5% wartości dostarczonych towarów  o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

& 5

1.  Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania: 

· aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy – typ lub model, producent: .........

· aparat do witrektomii przedniej i tylnej oraz  fakoemulsyfikacji  –– typ lub model, producent:........

2.  Wykonawca zobowiązuje się do instalacji aparatów u Zamawiającego w ciągu ..................... dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparatami:

· instrukcję obsługi aparatów w języku polskim

· całość dokumentacji  niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatów (paszport techniczny ,deklaracja zgodności CE itp.)

4.  Wykonawca zapewni bezpłatny montaż aparatów

5.  Wykonawca przeszkoli bezpłatnie personel Zamawiającego obsługujący aparaty

& 6 

1.  Zamawiający będzie używać wynajmowane aparaty w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

2.  Bez uprzedniej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz rozporządzać aparatami w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

3.  Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat do witrektomii przedniej i tylnej oraz  fakoemulsyfikacji  Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą

4. Aparat do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji po zakończeniu umowy przechodzi na własność Szpitala, po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego

& 7

1.  W okresie trwania umowy Wykonawca będzie zapewniał bezpłatny serwis aparatów, polegający w szczególności na naprawie aparatów w terminie max.24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego (z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji Aparatów).

2.  W przypadku przedłużenia się naprawy ponad termin określony w ust. 1 Wykonawca dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu aparat zastępczy.

3.  Koszt naprawy aparatów wynikający z wadliwej jego eksploatacji pokrywać będzie Zamawiający.

& 8

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Kupującego.

2.  Niniejsza umowa zawarta jest na okres 3 lat od dnia podpisania umowy. 
& 9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY 






KUPUJĄCY

Załączniki:

1.Zestawienie asortymentowo-ilościowe.
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